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本实验室是国家法定计量检定机构,计量授权证书号: (苏 )法计 (20⒛ )10⒄
(2019) 2059 号。
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校准点 理论力值 显示值 示值误差 示值允差 重复性
重复性允

差

扩展不确
定度 E/

(psi) (N) (psi) (%) (%) (%) (%) (%)

120 9800 111,1 -7.4

±10.0 2,0

1.0

240 19600 232.3 -3.2 0.8 0,8

360 29400 361,4 O,4 1,4

480 39200 492,0 2.5 0,4 0.7

600 49000 629,4 4,9 0.4 0,7

备注:试样受力面积为 11000lllm2 \

注 :
肠 本校准结果只对所校准样品有效。
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2,未经本实验室书面批准,不得部分复制本校准证书。
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