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本实验室是国家法定计量检定机构,计量授权证书号: (苏 )法计 (⒛⒛)10⒄ 号、 (苏 )法计
(2019)2∞9号。
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校准点 理论力值 显示值 示值误差 示值允差 重复性
重复性允

差

扩展不确
定度σ1d

(psi) (N) (psi) (%) (%) (%) (%) (%)

70 11584 65.5 -6,4

⊥10,0

1,3

2,0

140 23167 136,9 -2,2 0,8 08

210 34751 211,5 0,7 1,2 1,0

280 46334 288,7 06 O.7

350 57918 376.6 7,6 0.9 0,8

芽注 :试样受力面积为  24000mm2
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注: 本校准结果只对所校准样品有效。
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